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Aucune DRX portable n’existant sur le marché en 2003, 
les conditions étaient réunies pour la construction et la mise 
en œuvre d’un tel appareil qui sont incluses dans Eu-ARTECH 
(2004-2009). Le programme s’est déroulé au sein de l’équipe 
AGLAE du C2RMF-CNRS UMR 171 en collaboration étroite 
avec le Laboratoire de Cristallographie de Grenoble (CNRS 
UPR 5031). La DRX portable, associée à la FRX, a ensuite 
été intégrée à MOLAB dans le cadre de CHARISMA 
(2010-2014).
L’article est basé principalement sur le rapport fi nal1 et 
les rapports annuels du projet Eu-ARTECH. Nous présentons 
dans la suite les faits les plus importants concernant la FRX-
DRX portable. On trouvera de nombreux résultats dans les 
publications et des détails sur l’appareil dans celles de 
Gianoncelli (2008 a et b) et Eveno (2010 et 2011). 
Cet article est dédié à la mémoire de nos deux collègues 
prématurément disparus, Joseph Salomon et Hélène 
Rousselière, qui ont contribué aux diverses phases du projet 
dans le cadre de Eu-ARTECH et CHARISMA.
Introduction
L’analyse physico-chimique non-destructive des objets du patri-
moine ne présente pas seulement l’avantage d’éviter l’endom-
magement par la prise d’échantillons ; il permet aussi des 
analyses rapides de la surface des œuvres d’art qui est leur 
zone la plus chargée de sens. Le développement d’appareillage 
portable a ouvert la possibilité de réaliser ces analyses in situ 
dans les musées ou les monuments sans déplacer les œuvres 
d’art. Le C2RMF-CNRS UMR 171 a une longue expérience 
dans l’analyse élémentaire (Si, K, Fe, Cu, Pb...) à l’aide de la 
fl uorescence des rayons X (FRX). En pratique, la FRX portable 
ne détecte pas les éléments légers (B, C, N, O, F). Elle ne 
permet pas d’identifi er de nombreux composés chimiques. 
Ainsi, le plomb (Pb) donne en FRX le même signal s’il est dû 
à des oxydes de Pb (jaune, rouge, brun) ou des blancs de Pb 
(carbonates ou sulfates de Pb). Une technique complémentaire 
d’analyse est nécessaire. La diffraction des rayons (DRX) est 
le prolongement naturel de la FRX puisqu’elle donne accès 
à la structure cristalline des matériaux. La DRX est employée 
depuis un siècle pour la détermination des structures cristal-
lines et elle a bénéfi cié récemment de progrès techniques liés 
à la mise en œuvre d’instruments utilisant le rayonnement 
synchrotron (LURE, ESRF, SOLEIL, etc.). 
Abstract. In the early 2000s, the stimulus of European contracts 
led the C2RMF teams to design and build a portable X-ray 
diffraction/X-ray fl uorescence (XRD/XRF) device. The technical 
choices made concerning the source and detectors resulted in a 
robust device, which has been used in several European countries 
and produced about thirty or so articles published in scientifi c 
journals.
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Development of a portable X-ray 
diffraction/X-ray fl uorescence device 
for non-destructive analysis of works of art
Résumé. Au début des années 2000, l’impulsion de contrats 
européens a entraîné le C2RMF dans la conception et la 
construction d’un appareil portable de fl uorescence et diffraction 
des rayons X (FRX-DRX). Les choix techniques concernant 
la source et les détecteurs ont conduit à un appareil robuste, 
qui a été utilisé dans de nombreux pays d’Europe, à la source 
d’une trentaine de publications dans des revues scientifi ques.
Mots-clés. Analyse non-destructive, éléments chimiques, 
composés cristallins, analyse par fl uorescence X (AFX ou FRX), 
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Choix techniques pour l’appareillage 
et l’exploitation des données
Lorsqu’un objet est soumis à une radiation ionisante (électrons 
ou ions de haute énergie, rayons X), il émet un rayonnement 
électromagnétique, en particulier des rayons X, avec des raies 
intenses à certaines énergies (ou longueurs d’onde λ) spéci-
fi ques des éléments chimiques. On fait ainsi des analyses 
élémentaires en MEB-EDX, PIXE et FRX. Des spectres de 
FRX sont obtenus en 2 à 5 minutes grâce à la haute sensibilité 
des détecteurs actuels, à condition d’en placer un proche de 
la zone irradiée (fi g. 1). Ces spectres couvrent usuellement 
un domaine d’énergies de 2 keV à 30 keV. 
La situation est plus compliquée pour la DRX qui nécessite 
une géométrie de mesure fi xe. Les rayons X sont diffractés 
par les matériaux à un angle 2θ du faisceau incident (fi g. 1). 
Cet angle 2θ est relié à la structure cristalline par la relation 
de Bragg :
2 d sin θ = λ = 1,24 / E
E est l’énergie (keV) des rayons X incidents de longueur 
d’onde λ (nm) et d est la distance (nm) entre les plans ato-
miques du cristal. Les sources produisent des rayons X multi-
énergétiques et il y a de nombreuses distances d dans des 
cristaux ayant des orientations variables (matériaux polycris-
tallins). La DRX requiert une simplifi cation des conditions. 
Une source monochromatique (Cu-Kα avec E = 8 keV ou λ = 
0,154 nm) génère des rayons diffractés distribués sur des 
nappes coniques faisant des angles 2θ  avec le faisceau incident 
(fi g. 1). Les caractéristiques géométriques des cônes coaxiaux 
permettent de déterminer les distances d typiques de la struc-
ture cristalline des matériaux. Cette source adaptée à la DRX 
n’est pas optimale pour la FRX qui nécessite une excitation 
multi-énergétique. Nous avons exclu l’utilisation de deux 
sources qui aurait alourdi l’appareillage et rendu les mani-
pulations plus complexes. Le tube X à anticathode au cuivre 
fournit une raie Cu-Kα très intense, dominant largement le 
fond continu multi-énergétique ; la raie Cu-Kβ est éliminée 
(réduction d’un facteur 1000 environ) à l’aide d’un fi ltre de 
15 µm en nickel. Cette source permet l’analyse FRX, sauf 
pour le Cu qui est toujours dans les spectres FRX à cause de 
la source. La présence de Cu dans l’objet est révélée par la 
raie Cu-Kβ ou bien en fi ltrant la source avec 750 µm d’alu-
minium, ce qui élimine tous les rayons X jusqu’à l’énergie 
du Cu. Enfi n, la source est munie d’une « lentille » polycapil-
laire donnant un faisceau parallèle de rayons X de 4 mm de 
diamètre (divergence résiduelle de 0,25° ou 4,4 mrad) ; grâce 
à des fentes, la surface irradiée de l’objet est réduite à environ 
2 x 4 mm².
Les rayons diffractés sont de faible intensité, ce qui rend 
diffi cile leur collecte par balayage d’un détecteur ponctuel 
qui est usuel pour les DRX de laboratoire ; leur temps de 
mesure trop long n’est pas acceptable pour des œuvres d’art 
dans un musée. La détection 2D permet l’enregistrement 
simultané de tous les rayons diffractés. Elle est réalisée, en 5 
à 20 minutes, à l’aide d’un écran photostimulable ou « imaging 
plate » (IP) qui est placée à 90° du faisceau incident (fi g. 1), 
aussi proche que possible de la surface de l’objet qui absorbe 
les rayons X. Dans ces conditions, l’IP intersecte les cônes de 
diffraction selon une série d’arcs de cercle, chacun corres-
pondant à un angle 2θ (ou distance d). L’IP est un détecteur 
utilisé en radiographie médicale ou industrielle permettant 
d’obtenir des images numériques.
La détermination des valeurs de 2θ se fait dans le triangle 
rectangle défi ni par l’IP et les faisceaux incidents et diffractés 
(fi g. 1). Le traitement se fait à l’aide d’un logiciel (fi t-2D) 
permettant de simuler l’image portée par l’IP en ajustant 5 
paramètres : distance Z entre la zone AB et l’IP (fi g. 1), défaut 
d’orthogonalité du faisceau par rapport à l’IP (2 angles TR 
et DT), centre des arcs de cercle ou position de l’intersection 
virtuelle du faisceau incident et de l’IP (2 coordonnées X et 
Y). Ces 5 paramètres décrivant la géométrie de la DRX sont 
déterminés à l’aide d’un étalon (alumine Al2O3, quartz SiO2) 
et employés pour la DRX sur les objets étudiés (fi g. 2), la 
qualité des résultats dépendant de leur maîtrise au cours des 
mesures successives. Les résultats sont présentés sous la forme 
de courbes d’intensité des rayons diffractés en fonction de 
2θ (voir la liste des publications). La comparaison de ces 
diagrammes de DRX avec des bases de données permet l’iden-






Fig 1. Schéma de la FRX-DRX portable. Le faisceau incident irradie la 
surface de l’objet sur la zone AB et est perpendiculaire à la détection 
2D (IP). Le détecteur (EDX) pour la FRX est placé à 1 cm en face 
de AB. La distance entre la source (non représentée) et l’IP est de 
40 cm. Le faisceau diffracté, qui fait un angle 2θ avec le faisceau 
incident, ne peut émerger de l’objet que si 2θ est supérieur 
à ω. Avec ω ≅ 10°, on ne détecte que des diffractions avec 2θ supérieur 
à 10-15°. 
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Performances de l’appareil
L’équipement complet pour la FRX-DRX portable (fi g. 2) 
pèse environ 40 kg. La faible puissance de la source de rayons 
X (30 W) la rend sans danger pour ses utilisateurs. En effet, 
le faisceau incident est absorbé par l’objet et l’IP (fi g. 1) ; 
l’intensité de la raie Cu-Kα est divisée par 3 dans 80 µm de 
Al ou dans 20 µm de verre au plomb. Ces chiffres donnent 
aussi l’ordre de grandeur des volumes de DRX sous la surface 
de l’objet (fi g. 1) en fonction de sa composition chimique. 
La maîtrise des paramètres géométriques est plus facile 
à obtenir pour des œuvres planes (peinture, mur) que pour 
des surfaces courbes (statue, voûte) et des structures instables 
(échafaudage). Par construction, l’angle ω est de 10° (fi g. 1). 
Il n’est pas prévu de le mesurer, ses variations n’ayant pas 
d’incidence, en dehors de l’élargissement des pics pour ω 
faible. L’opérateur de la FRX-DRX peut choisir la distance Z 
entre l’IP et AB (fi g. 1). L’exploitation des diagrammes de 
DRX exige des pics fi ns qui s’obtiennent en plaçant l’IP à une 
distance Z assez grande (Z ~ 200 mm). Dans ce cas, les largeurs 
de pics (0,3-0,4°) sont proches de celles obtenues avec une 
DRX de laboratoire². La réduction de la zone irradiée (AB, 
fi g. 1) ne diminue pas la largeur des pics à cause de la diver-
gence résiduelle du faisceau. Outre Z, le logiciel fi t-2D permet 
de déterminer les 4 autres paramètres. Les coordonnées X 
et Y du centre des arcs de cercle sur l’IP sont invariables 
(fi g. 1). Une étude statistique sur un grand nombre de DRX 
sur les étalons Al2O3 et SiC a montré que les dispersions sur 
les valeurs de X et Y sont analogues, et de l’ordre de 0,2 à 
0,5 mm1. L’origine de ces dispersions provient de la fl uctuation 
du positionnement de l’IP dans le scanner de numérisation 
des images. On estime qu’à chaque DRX, la reproductibilité 
sur la position de l’objet (distance Z) est de 2 à 3 mm. Cette 
variation se retrouve dans la dispersion d’une série de DRX 
sur Al2O3 où on a employé des valeurs fi xes pour X, Y TR et 
DT (TR = DT = 0 est la meilleure valeur, c’est-à-dire pas d’écart 
à 90°). Ces dispersions sur Z et X (c’est-à-dire sur le rayon des 
arcs de cercle sur l’IP) peuvent être utilisées pour calculer la 
dispersion des pics sur les diagrammes de DRX, c’est-à-dire 
sur les valeurs de 2θ. On trouve 0,3° pour 2θ  = 15° et 0,5° 
pour 2θ  grand (dispersion de Z et X = 3,5 mm et 0,35 mm 
respectivement). Ces valeurs sont du même ordre que celles 
pour les largeurs de pics de DRX confi rmant que la FRX-DRX 
portable est adaptée à ses objectifs. Les performances peuvent 
être améliorées en agissant de façon adaptée sur l’élément 
qui les conditionne, principalement la reproductibilité 
géométrique.
Depuis le démarrage de Eu-ARTECH, plusieurs FRX-DRX 
portables ont été construites avec des choix techniques dif-
férents du nôtre. Une comparaison entre ces appareils a été 
faite dans deux articles récents3,4. Trois appareils3 reprennent 
le système classique de goniomètre avec rotation de la source 
et du détecteur. La détection se fait avec une diode Si, avec 
sélection d’énergie pour la XRD et analyse élémentaire par 
FRX. Il nous semble que ces systèmes ne sont ni rapides ni 
performants pour l’analyse de mélanges complexes souvent 
rencontrés dans les objets. À noter qu’un inconvénient de ce 
dispositif est la variation de l’angle ω qui entraîne une varia-
tion du volume irradié (surface et profondeur) selon les pics 
de DRX. Ce qui est acceptable pour une poudre homogène 
ne l’est pas pour la zone superfi cielle des œuvres d’art qui est 
souvent hétérogène à l’échelle de la FRX-DRX.
L’emploi d’un goniomètre a été retenu dans le cas de la 
DRX par dispersion en énergie (EDXRD) dans deux articles3,4. 
Ce goniomètre permet de faire varier l’angle entre source et 
détecteur, les raies de FRX restant immobiles contrairement 
aux pics de DRX4,5. Les pics sont distribués dans tout le 
domaine énergétique (2-30 keV) et ils proviennent ainsi de 
profondeurs différentes dans l’objet. Nous avons écarté la 
EDXRD dans le cadre de Eu-ARTECH1,5 malgré l’attractivité 
Fig. 3. FRX-DRX sur un support équipé de trois pieds télescopiques 
permettant une grande variation en hauteur (analyses entre 25 cm 
et 260 cm du sol). © Marie-Françoise Castaing.
Fig. 2. Appareil FRX-DRX en position de travail sur une peinture : 
S source de rayons X ; IP détection 2D sous une protection 
en plastique noir ; EDX détecteur de FRX à proximité de la peinture. 
© Marie-Françoise Castaing.
SIP EDX
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4. Mendoza Cuevas, 2015.
5. Eveno, 2011.
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de cette solution qui pourrait cependant souffrir d’un manque 
d’outil éprouvé pour l’exploitation des diagrammes de DRX. 
Le système Duetto, qui dérive de la DRX en service sur 
la planète Mars3, est très proche du nôtre, avec l’avantage 
d’employer un détecteur de type CCD permettant la visuali-
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Fig. 4. FRX-DRX sur un support mobile pour l’analyse d’œuvre 
de grande dimension : par exemple, les murs couverts de carreaux 
en céramique de l’Alcazar de Séville. © Marie-Françoise Castaing.
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